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Wszyscy Wykonawcy
Dot. przetargu nieograniczonego na: „Dostawę opatrunków do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu” Znak sprawy ZP/40/20
Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:
I grupa pytań:
Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SIWZ
W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego)
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww zakresie.
Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu 12.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta nieprzylepna 50x60cm z otworem 6x8cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Materiał musi spełniać wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety pakowane w opakowanie pośrednie - dyspenser oraz karton transportowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu 12.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta nieprzylepna 50x60 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Materiał musi spełniać wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety pakowane w opakowanie pośrednie - dyspenser oraz karton transportowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.
Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu 12.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta nieprzylepna 100x150cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Materiał musi spełniać wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności. Serwety pakowane w opakowanie pośrednie - dyspenser oraz karton transportowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu 12.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta nieprzylepna 75x90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Materiał musi spełniać wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety pakowane w opakowanie pośrednie - dyspenser oraz karton transportowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.
Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu 12.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta przylepna 75x90 cm, wykonana z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2. Materiał musi spełniać wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety pakowane w opakowanie pośrednie - dyspenser oraz karton transportowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu 12.6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta przylepna 90x120 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Materiał musi spełniać wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności. Serwety pakowane w opakowanie pośrednie - dyspenser oraz karton transportowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu 12.7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta 50x60 cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą lepną, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Materiał musi spełniać wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety pakowane w opakowanie pośrednie - dyspenser oraz karton transportowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej, trójwarstwowej, wiązanej na troki, spełniającej wymogi EN 14683 typ IIR, rozmiar 17,5 x 9,5cm, opakowanie kartonowe (ułatwiające wyciąganie) a’ 50szt, w ilości 2 000 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekką gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Włóknina polipropylenowa 100%. Długość fartucha 115 cm, szerokość (obwód) 137cm. Długość paska około 160 cm. Pakowany po 10 sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby fartuch był barierowy (folia lub odpowiednia włóknina).
Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej na twarz FFP3 o właściwościach opisanych poniżej:

Pięciowarstwowa struktura filtrująca

Wysokiej jakości i przyjazne dla skóry materiały z włókniny

Komfortowy nosek i wygodna opaska na głowę

Bez zaworu oddechowego 

Elastyczna i miękka opaska na głowę 

Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, zanieczyszczeniami, pyłami, itp.

Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności filtracji

Kolor: biały

Wymiary: 159,99mm*104,44 jeden rozmiar

Materiały: Włóknina polipropylenowa  

Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009 

Klasa ochronna: FFP3

Wydajność filtracji: ≥99%

Produkt ten jest przeznaczony do odpowiedniego uszczelnienia twarzy użytkownika przed atmosferą otoczenia oraz ochrony układu oddechowego, przeszedł normę EN149:2001+A1:2009 w celu wykazania zgodności z EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425.

Oznakowanie CE na pojedynczej sztuce.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.
II grupa pytań:
Pytanie 1

Część 4.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania kompresów pakowanych 2 x 500 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 2

Część 10.1-10.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opasek dzianych wykonanych w 100% z przędzy poliestrowej? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 3

Część 12.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40,2 g/m2? Wytrzymałość laminatu na  wypychanie na sucho/ mokro 70 kPa.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 4

Część 12.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2? Wytrzymałość laminatu na  wypychanie na sucho 175 kPa, na mokro 185 kPa.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 5

Część 20.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania ręczników wykonanych ze wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 65 g/m2? Pakowane a' 2 szt.   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 6

Część 20.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm, zielona, wzmocnienie 75 x 190 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, zielona, wzmocnienie 75 x 90 cm, gramatura materiału 
w obszarze wzmocnionym 83 g/m2

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho 175 kPa, na mokro 185 kPa, odporność na penetrację płynów 129 cm H2O.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 7

Część 20.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm, zielona, wzmocnienie 75 x 190 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m2

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, zielona, wzmocnienie 75 x 90 cm, gramatura materiału 

w obszarze wzmocnionym 83 g/m2

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.  Odporność w strefie krytycznej na rozerwanie na sucho/mokro powyżej 168 kPa, odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O.    
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 8

Część 21.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, rękaw prosty,  z oznakowaniem rozmiaru  w postaci naklejki  naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem? Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie zbiorcze podwójne to pośrednia wewnętrza folia polietylenowa i zewnętrzny mocny karton transportowy. Odporność na rozerwanie na sucho 160 kPa, na mokro 142 kPa, IB- 3,1, odporność na przenikanie cieczy >40 cm H2O. Fartuch dostępny w rozmiarach S/M- 120 cm, L- 130 cm, XL- 150 cm, XXL- 150 cm large.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 9

Część 21.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, rękaw prosty, nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego  (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie zbiorcze podwójne to pośrednia wewnętrza folia polietylenowa i zewnętrzny mocny karton transportowy. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro powyżej 200 kPa (przód), min. 144 kPa (rękaw), IB- 6,0, odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Fartuch dostępny w rozmiarach S/M- 120 cm, L- 130 cm, XL- 150 cm, XXL- 150 cm large.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 10

Część 33.5    
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku w specjalnym dozowniku Applipak o gramaturze 25g z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Skład żelu: woda, glikol propylenowy, usieciowana karboksymetylocelulozy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.
Pytanie 11 

Część 33.6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku w specjalnym dozowniku Applipak o gramaturze 8g z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Skład żelu: woda, glikol propylenowy, usieciowana karboksymetylocelulozy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.
III grupa pytań:
Poz. 5.1
· Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

· Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

· Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm. 
Poz. 5.3
· Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

· Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

· Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
· Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm. 
Poz. 5.4
· Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
· Prosimy o odstąpienie od wymogu nasączenia podkładów środkiem bakteriostatycznym. Środki bakteriostatyczne to środki chemiczne hamujące rozwój i rozmnażanie się bakterii, nie zabijające ich- więc konieczna jest wymiana podkładu po każdym pacjencie. Podkłady z czystej celulozy doskonale spełniają funkcję bakteriostatyczną, służą głównie do badań diagnostycznych ich wymiana również następuje po wizycie każdego pacjenta. Wymóg nasączenia środkiem bakteriostatycznym wskazuje na jednego producenta podkładów co narusza zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji opisanych w art.7 ust. 1 ustawy PZP, ponadto zaoferowanie podkładu nasączonego środkiem bakteriostatycznym spowoduje wzrost ceny i wartości pakietu – a tym samym wpłynie niekorzystnie na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie

Poz. 8.6-8.7; 8.4

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Poz. 8.5-8.18

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwiniętymi z dwóch stron?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Poz. 8.1-8.18

Czy zamawiający wydzieli poz. 8.1-8.18 do osobnego pakietu lub umożliwi złożenie oferty tylko na te pozycje z niniejszego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Poz. 10.1-10.3
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Poz. 10.4-10.5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
IV grupa pytań:
Część 1.1, 1.2, 1.4

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe w opakowaniu pojedynczym papier-folia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 1.3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu a’3szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 1.3, 1.5

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby serweta była po wstępnym praniu?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 1.4

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 1.4

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dwóch etykiet przylepnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Cześć 4.1 – 4.3

Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw o dużej elastyczności o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Cześć 4.4, 4.7

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4 i 7 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie oferty większej liczbie wykonawców?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Cześć 4.5

Czy Zamawiający dopuści kompresy celulozowe pakowane w opakowanie 2x500szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 6

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 6

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 6

Czy Zamawiający dopuści podkład z warstwą spodnią z folii PE w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Cześć 7

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm o chłonności 1600ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Cześć 7
Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’56szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 8.1

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową jałową 13 nitkową?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 8.11

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 17 nitkowy 12 warstwowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 8.15

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 17 nitkowy 12 warstwowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 8.15

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy w opakowaniu a’3szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 8.15

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy w opakowaniu a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 8.20

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z kieszenią ochronną na cewnik w rozmiarze 24x10cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 8.20

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z kieszenią ochronną na cewnik pakowany a’1szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 8.21, 8.22

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 21 i 22 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie oferty większej liczbie wykonawców?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 9.1-4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 9.7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec foliowy z opatrunkiem w rozmiarze 1,6x5,7cm na kleju akrylowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 9.7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’500szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 9.8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 9.8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej bez wzmocnienia włókniną w rozmiarze 6x7cm, z taśmą do opisu, bez zaokrąglonych brzegów o paroprzepuszczalności 700g/m2/24h?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 9.13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem „U” pokryty klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 9.14

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej z klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 9.14

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 9.16

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o grubości 0,03mm o przepuszczalności pary wodnej 850g/m2x24h o sile przyklejającej 5,6N/25mm w rozmiarze 14x25cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 10.1 -10.3

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane wiskozowe niejałowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 10.1 -10.3

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane w opakowaniu papierowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 12, pozycja 1-7 
Czy Zamawiający dopuści serwety w opakowaniu posiadającym 4 etykiety do archiwizacji danych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 12, pozycja 3, 5, 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze laminatu 60g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 12, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu 2 warstwowego w kolorze niebieskim (folia PE 30g/m2 i włóknina 30g/m2), wytrzymałość na wypychanie na sucho 110 kPa, na mokro 100 kPa?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 13.1

Czy Zamawiający dopuści majtki pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 13.2, 13.3

Czy Zamawiający dopuści spodenki pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 14, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 14, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 15, pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 15, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy o składzie:

1 serweta 2-warstwowa 120-90 cm; 
1 serweta dla noworodka 75 x 80 cm biała; 
2 reczniki celulozowe min. 30 x 30 cm; 
6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 warstwy 30g/m2); 
1 jednorazowe stalowe nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 15 cm ( stal, klasa Iia); 
3 zaciski do pępowiny plastikowe 50mm; 
4 rekawiczki nirtylowe bezpudrowe L; 
1 worek plastikowy z przylepcem na łożysko 40 x 50 cm; 
1 podkład chłonny nieprzemakalny, z rozdrobnionej celulozy 60 x 90 cm

Zestaw posiada 2 naklejki typu TAG.
Część 15, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o składzie:
6szt. x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
4szt. x tampony z gazy bawełnianej wielkości „śliwki” wykonane z jednego kawałka gazy                                                                        

1szt. x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
1szt. x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm 
1szt. x serweta włókninowa, nieprzylepna 50 cm x 70 cm 
1szt. x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu   (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny
1szt. x strzykawka Luer lock 10 ml, (zapakowana) 
1szt. x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2 , (bez opakowania jednostkowego)
1szt x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2 , (bez opakowania jednostkowego) 
1szt. x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
1szt. x igłotrzymacz typu Derf 15 cm 
1szt. x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany) 
Opakowanie: typu folia-papier z dodatkowo dołączonym pojemnikiem plastikowym 120 ml
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 15, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia przewodowego o składzie:

*1 x serweta 2-wartstowa na stół narzędziowy 70 x 50 cm, 

*1 x serweta 2-warstwowa 75x90 cm, z przylepnym otworem 10 x 15 cm, przelepce na rogach serwety, gramatura 56g/m2
*1 x igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm,
*1 x igła iniekcyjna 0,5 x 40 mm, 
*1 x strzykawka 2 ml Luer 3-częściowa, i
*1 x strzykawka 5ml Luer 3-częściowa, 
*1 x opatrunek chłonny samoprzylepny na ranę 7,2 x 5 

*1 x kleszczyki plastikowe proste typu korcang do mycia pola operacyjnego 18 cm 
*3 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy, 30g/m2, 6 warstw, 30g/m2,

*6 x tupfer z gazy  20 x 20 cm, 20 nitek, 
*1 x pojemnik plastikowy 120 ml z podziałką, przeźroczysty.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 15, pozycja 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę o długości 110cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę pakowaną a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 18

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 19

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 175x95mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 19

Czy Zamawiający dopuści maski o ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm²?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 19

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a’50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pakiet 22 

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby fartuch był barierowy (folia lub odpowiednia włóknina).
Pakiet 22 

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający mankiet z dzianiny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pakiet 22 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby fartuch był barierowy (folia lub odpowiednia włóknina).
Pakiet 22 

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości około 124cm, szerokości fartucha około 150cm, troki w pasie o długości : jeden – 75cm, drugi: 50cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pakiet 23 

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgicznych wykonany z włókniny SMS?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pakiet 24.1 

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pakiet 24.1

Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pakiet 24.1 

Czy Zamawiający dopuści ubranie w rozmiarze XXL?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww.
Pakiet 24.1 

Czy Zamawiający dopuści ubranie w rozmiarze XXXL?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 24, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści próbkę niesterylną na wezwanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część 24, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka z serwetami chłonnymi dla noworodka o gramaturze 40g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pakiet 29.2 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pakiet 30.1 – 30.3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pakiet 31

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
V grupa pytań:
Część nr 10, poz. 1,2,3 :Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaskę wykonaną z 100% wiskozy ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część nr 11 poz. 1,2,3,4: Czy Zamawiający dopuści nieelastyczne dwie pary samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących na każdej stronie pieluchy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część nr 11, poz. 1 i 3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.
Część 11 poz. 1,2,3,4: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.
Pytanie dot. treści SIWZ:

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: ""W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Pytania dot. treści wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej poprzez zmianę wzoru umowy na następujące brzmienie:

1.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:

a)
za opóźnienie w dostarczeniu każdej partii wyrobów w terminach określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 1,00 % wartości brutto zamówionych                                i niedostarczonych wyrobów, za każdy kolejny dzień opóźnienia;

b)
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10,00 % niezrealizowanej wartości umowy brutto;
c)
za opóźnienie w wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad i/lub w uzupełnieniu braków ilościowych – w wysokości 1,00 % wartości wadliwej lub brakującej ilości wyrobów, za każdy dzień opóźnienia.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w ppkt a) i c) do 2%. 









VI grupa pytań:
Część nr 6: Czy Zamawiający może doprecyzować czy w tej pozycji oczekuje 6500 opakowań a30 (z wyceną za opakowanie a30), czy też 6500 sztuk podkładów, pakowanych a30 (z wyceną za sztukę podkładu)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 6500 szt. 
Część nr 14, poz. 4,5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkład podgipsowy pakowany a12?  Cena zostanie podana za sztukę. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
VII grupa pytań:
Cześć nr 1
1. Poz. nr 1.2; 1.4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowy pakowanych w pojedyncze opakowanie podstawowe typu blister (folia-papier), posiadające jedną etykietę samoprzylepną? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Cześć nr 2
1. Poz. nr 2.1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty celulozowej w płatach bielonej o gramaturze 24,5g/m2, nie będących wyrobem medycznym, zakwalifikowanej przez producenta jako wyrób higieniczny i opodatkowanej stawką podatku vat 23%. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
2. Poz. nr 2.2 – Prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi poszerzenie grona potencjalnych wykonawców oraz wybór faktycznie korzystnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
3. Poz. nr 2.4-2.6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego, pianki do oczyszczania skóry oraz emulsji do ciała, przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część nr 9
1. Poz. nr 9.16 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania folii chirurgicznej w rozmiarze 25x12cm o wytrzymałości 1,2 N/cm oraz przepuszczalności pary wodnej 1100g/m2/24h? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część nr 12
1. Poz. nr 12.3-12.6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet o gramaturze 55 g/m2, wykonanych z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowa o grubości 60 µm i włóknina hydrofilowa polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2) i wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min. 172/177 kPa? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
2. Poz. nr 12.7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 7cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Część nr 15
1. Poz. nr 15.1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu bez wkładek higienicznych dla położnicy i podkładu chłonnego? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
2. Poz. nr 15.3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swoim składzie:

- serwetę na stół narzędziowy w rozm. 75x75cm (zamiast 75x45cm)

- 1 x igłę iniekcyjną 1,2x40mm (zamiast 1,2x30-38mm)

- 1 x igłę iniekcyjną 0,5x40mm (zamiast 0,5x38mm)

Serwety wchodzące w skład zestawu wykonane z laminatu 2-warstwowego (PP+PE) o gramaturze min. 55g/m2
Pozostałe parametry i skład bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
3. Poz. nr 15.4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wchodzących w skład zestawu, o chłonności 450% (135 ml/m2)? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
PROJEKT UMOWY
1. Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:
Siła Wyższa
1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa). 

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych. 

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. 
2. W sytuacji braku zgody na wprowadzenie do projektu umowy postanowień w zakresie działania siły wyższej, o których mowa w pkt 1 niniejszego wniosku, wnosimy o wyrażenie zgody bądź dopuszczenie takiej możliwości przez Zamawiającego na jednoczesne zawarcie w momencie podpisania umowy o udzielenie zamówienia  publicznego aneksu modyfikującego postanowienia umowy w zakresie terminów dostaw tzw. asortymentu krytycznego obejmującego środki ochrony indywidualnej w powszechnym rozumieniu tego słowa służące do walki z pandemią wirusa COVID – 19 zgodnie z dostępnością towarów, wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienia w dostawie ww. towaru (tj. w zakresie przewidzianych kar umownych oraz pokrywania ewentualnych kosztów zakupów interwencyjnych) oraz wprowadzającego ewentualną możliwość modyfikacji ceny ww. produktów i  w razie nieosiągnięcia porozumienia w zakresie ceny – wprowadzającego możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Z uwagi na trudną oraz dynamicznie zmieniającą sytuację na rynku wyrobów medycznych w zw. z pandemią wirusa COVID – 19 Wykonawca nie jest w stanie ocenić na etapie składania oferty i zawierania umowy, czy w zw. z ww. okolicznościami będzie w stanie w sposób pełny i terminowy realizować umowę o zamówienie publiczne przez cały okres jej obowiązywania. Sytuacja na rynku wyrobów medycznych jest tak dynamiczna, że informacje od producentów oraz dostawców o dostępności produktów stanowiących środki ochrony indywidualnej w powszechnym rozumieniu tego słowa służące do walki z pandemią wirusa COVID – 19 zmieniają się niekiedy z dnia na dzień. Jest to związane z drastycznym wzrostem zapotrzebowania na te produkty, ograniczeniami produkcyjnymi, niedostępnością surowców, z których są produkowane środki ochrony indywidualne oraz nagłymi decyzjami politycznymi władz państw na całym świecie przez które przebiegają sieci dystrybucyjne (np. konfiskata kontenerów z produktami stanowiącymi środki ochrony indywidualnej). 

W zakresie dopuszczalności zmiany treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego już na etapie podpisania umowy w zw. z pandemią COVID – 19 wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych: „Celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja potrzeb instytucji zamawiającej poprzez nabycie przez zamawiającego określonego rodzaju niezbędnych dla jegofunkcjonowania lub realizacji określonych zadań - dostaw, usług lub robót budowlanych. Niewątpliwie zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp niweczy ten cel. Z tego też względu niezmiernie istotne jest podejmowanie przez strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne działań, które pozwoliłyby na uniknięcie negatywnych skutków dla postępowania, w postaci nie zawarcia umowy o zamówienie publiczne. W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku, gdy obie strony, tj. zamawiający i wykonawca są zainteresowane zawarciem umowy, ale z uwagi na zmienioną sytuację, nie mogą jej zawrzeć na warunkach wskazanych w ofercie, wówczas zasadnym wydaje się rozważenie przez strony możliwości zmiany projektu umowy, o ile spełnione będą przesłanki do zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, która zostałaby zawarta w wyniku tego postępowania. Działanie takie pozwolić może na dostosowanie warunków realizacji kontraktu do zmienionych nadzwyczajnymi zdarzeniami okoliczności. Należy przy tym wskazać, że w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, dyspozycja  art. 144 ust. 1 ustawy Pzp może znaleźć zastosowanie do zmiany umowy o zamówienie publiczne zarówno w przypadku, gdy zdarzenie określone jako przesłanka zmiany umowy, zaistniało przed zawarciem umowy, jak i po dacie jej zawarcia. O dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego przed jej zawarciem wypowiedział się Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 2 czerwca 2005 r. (sygn. III Ca 262/05), w którym wskazano, że nie ma przeszkód, aby przepis art. 144 ust. 1 Pzp zastosować odpowiednio po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy. Skoro ustawodawca dopuszcza - w określonych sytuacjach - dokonywanie zmian postanowień umowy już zawartej, to tym bardziej możliwe są zmiany w przyszłej umowie. W konsekwencji, jeżeli zarówno Zamawiający, jak i wykonawca wyrażają wolę zawarcia umowy na zmienionych warunkach, a zmiana taka pozostaje w zgodzie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, to może ona zostać wprowadzona i uwzględniona jeszcze przed zawarciem umowy. Takie działanie pozwoli na realizację zamówienia, tj. zaspokojenie potrzeb zakupowych zamawiającego, a jednocześnie na uniknięcie negatywnych konsekwencji dla wykonawcy (tj. utraty wadium), który nie jest w stanie zrealizować zamówienia publicznego na warunkach wskazanych w swojej ofercie, z uwagi na wystąpienie nieprzewidywalnych okoliczności” (opinia jest dostępna na stronie internetowej UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium,-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19). 

Stanowisko wyrażone w piśmie Prezesa UZP znajduje swoje potwierdzenie w treści przepisu art. 15r ust. 4 i 4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na podstawie art. 15r ust. 4a ww. ustawy w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. Do dnia 24.06.2020 r. ustawodawca nie przewidywał obligatoryjnej zmiany umowy. Przepis art. 15r ust. 4 u-COVID-19 w pierwotnym brzmieniu dotyczył możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia. Jednakże regulacja ta, w ocenie ustawodawcy była niewystarczająca. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, IX kadencja, druk sejm. 382, s. 60-61: W projektowanych przepisach proponuje się odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjności, w sytuacji gdy Zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 wskazane przez Wykonawcę mają wpływ na należyte wykonanie umowy. Postulowana zmiana ma na celu stworzenie gwarancji, w szczególności dla wykonawców, że postanowienia umów o udzielenie zamówień publicznych będą uwzględniały zmianę warunków społeczno-gospodarczych wywołaną epidemią COVID-19, która wpływa negatywnie na możliwość wykonania obowiązków umownych. W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o COVID-19 wskazano, że: „Propozycje zawarte w projekcie wpisują się zatem, co do zasady, we wspomniane regulacje z zakresu zamówień publicznych, uwzględniają one jednak specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia szybkich i efektywnych działań”.  Dlatego ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zmieniono art. 15r ust. 4 u.COVID-19 wprowadzając obowiązek zmiany umowy 

Zgodnie z nowym brzmieniem regulacji: Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19:

1) wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. (art. 15r ust. 4 u.COVID-19);

2) mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy (art. 15r ust. 4a u.COVID-19)”. 
Odpowiedź: Nie dotyczy.  
VIII grupa pytań:
Część 20.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w wyżej wymienionej części sterylnych ręczników celulozowych wzmacnianych syntetyczna siateczką. Gramatura 66 g/m2. Pakowane po 2 sztuki. Rozmiar 30 x 40 cm. Opakowanie zbiorcze - karton zabezpieczony dodatkowo od wewnątrz folią.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.
Część 20.2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w wyżej wymienionej części zestawu podstawowego zgodnego z opisem:

Jałowy zestaw podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o gramaturze 62 g/m². 
Skład : 

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm

- 1 serweta  przylepna  150x240cm

- 1 serweta przylepna 170x180cm

- 2 serwety przylepne 75x90cm 

- 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm

- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm
Odporność na przenikanie cieczy – 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa, na mokro 170 kPa. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Obłożenie zgodne z normą EN 13795.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.
Część 21.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w wyżej wymienionej części fartuchów o parametrach jak poniżej:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 4 wszywane troki, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Opakowanie typu papier-folia, posiadające wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, zawierające nazwę importera, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową serwetę włókninową stanowiącą owinięcie fartucha oraz poprzez wszywkę umożliwiającą identyfikację rozmiaru przed wyjęciem fartucha. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Odporność na przenikanie cieczy 49,5 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 140/130 kPa, IB – 3. Fartuch spełnia wymogi normy EN 13795. Rozmiary fartucha jak poniżej:

	     Rozmiar 
	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
	SZEROKOŚĆ FARTUCHA
	DŁUGOŚĆ RĘKAWA

	M
	120cm
	163cm
	65cm

	L
	130cm
	167cm
	72cm

	XL
	140cm
	171cm
	80cm

	XXL
	150cm
	175cm
	86cm

	XXXL
	160cm
	180cm
	90cm

	Tolerancja
	+/- 2cm
	+/- 2cm
	+/- 1,5cm


Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Część 21.2 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w wyżej wymienionej części fartuchów o parametrach jak poniżej:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. W części przedniej i na ¾ rękawów fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze 40 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 4 wszywane troki, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Opakowanie typu papier-folia, posiadające wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, zawierające nazwę importera, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową serwetę włókninową stanowiącą owinięcie fartucha oraz poprzez wszywkę umożliwiającą identyfikację rozmiaru przed wyjęciem fartucha. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Odporność na przenikanie cieczy 215 cm H2O w strefie krytycznej, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 150/140 kPa, IB – 6,0 – parametry w strefie krytycznej. Fartuch spełnia wymogi normy EN 13795. Rozmiary fartucha jak poniżej:

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie.
Pytanie dotyczące reglamentacji dostawy towaru:
Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” 
UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie. 
Pytanie dotyczące zmiany cen: 
„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie. 
UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: do 13.11.2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.11.2020 r. godz. 10:10.
Zamawiający
Sporządziła: Anna Widuch 
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