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Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy zapytania ofertowego na: "Dostawę chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu, w okresie od 01.07.2025 r. 

do 30.06.2026 r." Znak sprawy: ZP/16C/25
Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

I grupa pytań:

Poz. 1 –  Czy Zamawiający dopuści preparat Phago”scope APA do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu, gotowy do użycia, o szybkim działaniu do dezynfekcji endoskopów giętkich, na bazie kwasu nadoctowego, nadtlenku wodoru i kwasu octowego, spektrum B, F, V, Tbc, S  - zgodnie z normą EN17126 - szybki czas działania - 5 min; aktywny do 15 dni?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.
1. Poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gotowego do użycia, preparatu na bazie kwasu nadoctowego - Peralex, do dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych endoskopów i innych wyrobów medycznych. Wysoki poziom dezynfekcji w 10 minut: B. Tbc, F, V, S ( B.subtilis, B.cereus, C.difficile ). Skuteczność sporobójcza wobec B.subtilis, B.cereus oraz działanie bójcze wobec spor C.difficile, potwierdzone zostały na szczepach normatywnych zgodnie z najnowszą, medyczną normą sporobójczą EN 17126. Preparat nie wymaga aktywacji i zachowuje skuteczność biobójczą do 14 dni od przygotowania i może być wielokrotnie używany. Możliwość zastosowania do dezynfekcji manualnej i półautomatycznej wyrobów medycznych i endoskopów różnych marek. Preparat przetestowany w myjkach endoskopowych wielu marek. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie 5L.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

2. Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat enzymatyczny typu Enzymex LD do mycia manualnego i maszynowego endoskopów oraz innych wyrobów medycznych, na bazie pięciu enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannanaza, celulaza), o stężeniu od 0,3%-0,5%, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający substancje wspomagające działanie bakterio- i grzybostatyczne?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.
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